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機械器具 76  医療用吸引器  
一般医療機器 一般的名称：医療用吸入器 

動物用メッシュ式ネブライザ MN-A100 
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取扱説明書等を必ずご参照ください

【形状・構造及び原理等】 
〈概要〉

本品は、超音波による機械的振動により発生させた霧状（エア

ロゾル化）にした薬液を供給する装置である。

本体には薬液カップが取付けてあり、ノズルを接続して使用
する。

〈形状〉 

① 本体、薬液カップ 

② ノズル 

③ ケーブル 

外形寸法：約 46mm × 35 mm × 110 mm 
質量：約 79 g(電池含まず) 

〈電気的定格〉 
電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器 
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF 形装着部 
定格電源：単三アルカリ電池（2 本、DC3.0V）、USB 入力（DC5V 
1A） 
水の侵入に対する保護の程度による分類：IP22 

【使用目的又は効果】 
機械的振動により発生させたエアロゾル化した薬液を犬、猫に

供給する装置である。 

【使用方法等】 
本品の取扱いに関しては、取扱説明書を確認してから行うこと。 

1. 本体に単三アルカリ乾電池 2 本を挿入します。 
2. 本体に薬液カップがしっかりと取り付けてあることを確

認して、薬液カップに薬液を注入します。 
3. 薬液カップの噴霧口にノズルを取付けます。 

4. 本体の電源ボタンを押して、電源を入れます。数秒後に薬

液の噴霧が開始します。 
5. 薬液の噴霧が完了したら、電源ボタンを押して、電源を切

ります。 
(ア) 20 分間連続使用すると、自動的に電源が切れます。 

6. ノズルを取り外します。 
7. 本体、薬液カップ、ノズルを取扱説明書に記載のとおり洗

浄します。 

【使用上の注意】 
〈重要な基本的注意〉 
・ 本品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないこと。 
・ 本品は加湿を目的とした機器ではない。 
・ メッシュプレートに触れたり、綿棒などで突かないこと。 
・ 本体は水洗いしないこと。（本体は防水構造ではない。） 
・ 使用前、使用後には、薬液カップ、ノズルは必ず消毒、洗

浄し、乾燥させてから使用すること。 
・ 薬液カップに規定容量（最大 8mL）を超える薬液を入れな

いこと。 
・ 薬液カップに薬液を入れたまま保管、携帯しないこと。 
・ 必ず薬液を充填してから電源を入れること。［故障の恐れが

ある。］ 
・ 故障したときは勝手に修理したり改造したりせず、修理は

販売業者に連絡すること。 

【保管方法及び有効期間等】 
〈使用環境条件〉 
周囲温度：＋10℃～＋40℃ 
相対湿度：30～85%（結露なきこと） 

〈保管環境条件〉 
周囲温度：-20～50℃ 
相対湿度：30～85%（結露のなきこと） 

〈耐用期間〉 
標準的な使用期間：2 年 
〔自己認証（VAPO Healthcare 社データ）による〕 

【保守・点検に係る事項】 
・ 取扱説明書をよくお読みになり、正しい方法で洗浄・消毒

してからご使用、あるいは保管してください。 
・ 清掃には洗剤やクリーナーで洗浄せず水のみで洗浄してく

ださい。［本品が損傷する可能性がある。］ 
・ キズ、腐食、汚れがないことを定期的に確認してくささい。 
・ 直射日光、ホコリ、湿気の少ない場所に保管してください。 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
〈製造販売業者〉 
業者名：株式会社ＩＣＳＴ 
T E L ：048-857-8026 

〈外国製造業者〉 
業者名：VAPO Healthcare Co., Ltd. 
国 名：中国 

【警告】 
・本品を使用する際は必ず獣医師の指導に従うこと。 
・薬液の種類、用量、用法については、必ず獣医師の指導

に従うこと。［症状が悪化する恐れがある。］ 
・使用後には、薬液カップとノズルを洗浄・消毒すること。

洗浄・消毒後は、完全に乾燥させてから、清潔な場所で

保管すること。［細菌の繁殖による感染の恐れがある。］ 

【禁忌・禁止】 
・本品は分解、修理、改造を絶対に行わないこと。 
・呼吸麻酔システムと人工呼吸器システムと併用しないこ

と。 
・使用済みの薬液は再利用できない。治療ごとに新しい薬液

に変更すること。［感染し、症状の悪化を引き起こす恐れが

ある。］ 


